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Abstrak 
Pengukuran medan magnetik yang dihasilkan oleh kumparan dapat dilakukan dengan 
menggunakan sensor efek Hall. Pada penelitian ini, sensor efek Hall yang digunakan 
adalah tipe UGN3503. Sistem pengukuran medan magnetik dirancang dengan 
menggunakan rangkaian pengondisi sinyal yang terdiri dari rangkaian penyangga, 
rangkaian penguat non-inverting, dan rangkaian penguat diferensial yang terhubung 
dengan sensor efek Hall. Hasil keluaran dari rangkaian pengondisi sinyal ini adalah 
tegangan Hall (VH) dengan orde mili-Volt (mV) dan belum berupa besaran medan 
magnetik (B). Medan magnetik dihasilkan dengan menggunakan kumparan model 
Helmholtz Coil (sepasang kumparan simetris berjarak setengah diameter kumparan) 
dengan diameter 20 cm dan 30 cm dimana masing-masing kumparan terdiri dari 100 
lilitan kawat tembaga. Arus DC (Direct Current) diberikan pada kumparan tersebut dan 
divariasikan dari 0 hingga 2 A secara bertahap dan posisi sensor juga divariasikan secara 
aksial. Parameter yang diperoleh untuk mendapatkan nilai medan magnetik adalah nilai 
gradien dari linieritas sensor efek Hall dan nilai tegangan Hall (VH) yang terukur. 
Sehingga, nilai medan magnetik dalam satuan mili-Tesla (mT) di setiap titik pengukuran 
diperoleh melalui konversi nilai tegangan Hall (mV). Nilai konversi diperoleh dengan 
menggabungkan persamaan medan magnetik Helmholtz Coil dan persamaan efek Hall, 
yakni dengan nilai konversi 0,0945 Tesla per Volt pada pasangan kumparan 20 cm dan 
0,063 Tesla per Volt untuk pasangan kumparan 30 cm. 
 
Kata kunci: Arus DC, Helmholtz Coil, medan magnetik, rangkaian pengondisi sinyal, 
sensor Efek Hall 
Abstract 
The measurement of the magnetic field generated by the coil is done using Hall Effect 
sensors. In this study, the Hall Effect sensor used is UGN3503 type. The magnetic field 
measurement system has been designed using a signal conditioning circuit consisting of a 
buffer circuit, a non-inverting amplifier circuit, and a differential amplifier circuit 
connected to Hall Effect sensor. The output of this signal conditioning circuit is in the 
form of Hall voltage (VH) with unit of mili-Volt (mV) and not yet in a magnetic field 
quantity (B). To produce a magnetic field, Helmholtz Coil’s model is used (pair of 
symmetrical coil with half of the diameter coil distance) with diameter of 20 cm and 30 
cm which consists of 100 turns copper wire per coil. The DC (Direct Current) is given on 
the coil and varied from 0 to 2 A in stages also the position of the sensor is varied axially. 
The parameters to obtain the magnetic field value are the gradient of the Hall Effect 
sensor linearity and Hall voltage value (VH). Therefore, the magnetic field value (mT) at 
each measurement point is obtained through the conversion of Hall voltage conversion 
value (mV). The conversion value is obtained by combining the Helmholtz Coil magnetic 
field equation and the Hall effects equation, which is a conversion value of 0.0945 Tesla 
per Volt in a 20 cm coil pair and 0.063 Tesla per Volt for a 30 cm coil pair. 
 
Keywords: DC Current, Helmholtz Coil, magnetic field, signal conditioning circuit, Hall 
Effect sensor 
STR-001  p - ISSN : 2407 – 1846 
          e - ISSN : 2460 – 8416 
Website : jurnal.umj.ac.id/index.php/semnastek 
 
 
Seminar Nasional Sains dan Teknologi 2019  2 
Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jakarta , 16 Oktober 2019 
PENDAHULUAN 
Medan magnetik merupakan sebuah 
besaran yang nilainya dapat diukur dengan 
berbagai cara, salah satunya adalah dengan 
menggunakan sensor medan magnet yakni 
sensor efek Hall. Pada saat ini, penggunaan 
sensor tersebut banyak digunakan untuk 
berbagai bidang seperti bidang industri, rumah 
tangga, kesehatan, iptek, dan lain-lain. Selain 
harganya yang terjangkau, sensor tersebut 
mudah ditemukan di pasaran dengan berbagai 
keunggulan seperti linearitas dan kestabilan 
dalam pengukuran, sensitivitas yang tinggi, dan 
tidak merusak (non destruktif). Beberapa 
penelitian mengenai pengukuran medan 
magnetik ini diantaranya adalah untuk 
mengukur  kemiringan suatu bangunan, 
mengukur massa berbasis mikrokontroler, 
hingga mengukur arus listrik pada suatu 
kumparan secara non-destruktif (A. Ro’uf, 
2011; Suryono, Riyanti, & Suseno, 2009; 
Susilo, 2015; Wahyudi & Ahmad, 2013). 
Sensor efek Hall tipe UGN3503 
merupakan sensor medan magnet yang 
mempunyai ketahanan pengukuran pada rentang 
suhu yang cukup besar, yakni dari -65 0C 
hingga 150 0C (Allegro MicroSystems, 1999). 
Pada tulisan ini, untuk memperoleh nilai 
tegangan keluaran, sensor efek Hall 
dihubungkan dengan rangkaian pengondisi 
sinyal yang terdiri dari rangkaian penyangga, 
rangkaian penguat non-inverting, dan rangkaian 
penguat differensial (Awaluddin, 2011; 
Erlangga, 2017; Yudhistira, 2017). 
Sumber pembangkit medan magnetik 
dapat berupa magnet yang bersifat permanen 
maupun magnet yang dihasilkan melalui 
induksi elektromagnetik (bersifat sementara). 
Model kumparan yang digunakan pada tulisan 
ini adalah model kumparan Helmholtz Coil, 
yakni sepasang kumparan simetris berjarak 
setengah diameter kumparan yang masing-
masing terdiri dari 100 lilitan kawat tembaga 
dengan diameter kumparan 20 cm dan sepasang 
kumparan dengan jumlah lilitan yang sama (100 
lilitan) berdiameter 30 cm. Dengan menerapkan 
Hukum Biot-Savart, arus listrik yang mengalir 
di kawat penghantar akan menimbulkan medan 
magnetik di sekitarnya dan dideteksi oleh 
sensor efek Hall UGN3503. Medan magnetik 
yang mengenai sensor secara tegak lurus dapat 
memicu timbulnya beda tegangan yang akan 
terbaca oleh alat pengukur tegangan (voltmeter) 
setelah melalui rangkaian pengondisi sinyal 
(Awaluddin, 2011). 
Parameter yang perlu dikarakterisasi 
terlebih dahulu adalah linearitas pembacaaan 
sensor dalam mengukur tegangan output dari 
sensor terhadap perubahan nilai arus kumparan 
dari 0 hingga 2 A secara bertahap. Karakteristik 
tegangan Hall (VH) yang diperoleh dari sensor 
akan dikonversi ke besaran medan magnetik 
dengan menggunakan persamaan Efek Hall dan 
persamaan medan magnetik Helmholtz Coil. 
Pada akhirnya, diperoleh nilai medan magnetik 
dalam satuan mili-Tesla (mT) di setiap titik 
pengukuran melalui konversi nilai tegangan 
Hall (mV). 
Model Helmholtz Coil memiliki bentuk 
susunan kumparan simetris yang memiliki jari-
jari kumparan bernilai R dan jarak antar 
kumparan adalah α (dalam hal ini nilai α = R), 
seperti yang dapat dilihat pada Gambar 1. 
Untuk dapat menghasilkan medan magnetik, 
kedua kumparan ini dialiri arus yang sama, 
yakni I (Batista, 2018; Linares, Berger, Hinaje, 
Douine, & Leveque, 2016; Trout, 1988). 
Keunggulan dari model ini adalah nilai medan 
magnetik yang dihasilkan lebih homogen dan 
lebih stabil dibandingkan dengan hanya 
menggunakan satu buah kumparan. 
Sensor
Sumbu Aksial
X
R
α
 
Gambar 1. Irisan penampang model Helmholtz 
Coil. 
 
Pengukuran medan magnetik yang 
dihasilkan model kumparan ini dapat dilakukan 
dengan menempatkan sensor efek Hall baik di 
sepanjang sumbu aksial maupun sepanjang arah 
radial. Pada tulisan ini, eksperimen dilakukan 
hanya untuk mengukur medan magnetik arah 
aksial. Persamaan umum medan magnetik yang 
dihasilkan oleh kumparan model Helmholtz 
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Coil di sepanjang sumbu aksial adalah (Bhatt, 
Rautela, Sharma, Tiwari, & Khushu, 2010) 
𝐵 =
𝜇0𝐼𝑁
2𝑅
([1 + (
𝑥+𝛼 2⁄
𝑅
)
2
]
−3 2⁄
+ [1 + (
𝑥−𝛼 2⁄
𝑅
)
2
]
−3 2⁄
)  (1) 
Sedangkan, untuk medan magnetik yang 
dihasilkan di pusat sistem kumparan (x = 0) 
adalah 
𝐵 =
𝜇0𝐼𝑁
𝑅
[1 + (
𝛼
2𝑅
)
2
]
−3 2⁄
 (2) 
dengan 
0 = permeabilitas magnet (4π x10
-7 
H/m) 
I = arus kumparan 
N = jumlah lilitan kumparan 
R = jari-jari kumparan 
α = jarak antar kumparan 
 
Pada tahun 1879, E. H. Hall mengamati 
efek yang terjadi pada sebuah plat konduktor 
tipis yang dialiri oleh arus listrik apabila diberi 
medan magnetik secara tegak lurus terhadap 
plat tersebut. Efek yang diamati adalah 
timbulnya beda tegangan yang terjadi pada plat 
konduktor tersebut dimana nilai beda tegangan 
tersebut berbanding lurus dengan arus yang 
mengalir pada plat konduktor (Popovic, 1991). 
Nilai beda tegangan ini disebut Tegangan Hall 
atau Hall Voltage (VH). Prinsip kerja efek Hall 
dapat dilihat pada gambar di bawah ini 
(Honeywell, 2011; Kelemenová, Kelemen, 
Virgala, & Miková, 2015). 
 
Gambar 2. Prinsip kerja efek Hall. 
 
Besarnya tegangan Hall (VH) dapat 
ditentukan menggunakan persamaan 
𝑉𝐻 = (
𝑖
𝑛.𝑒.𝑡
) × 𝐵      (3) 
dengan 
i = arus listrik yang mengalir pada plat 
konduktor (A) 
B = medan magnetik yang menembus 
plat secara tegak lurus (T) 
t = ketebalan plat konduktor (m) 
n.e = jumlah pembawa muatan per 
volume (C/m3) 
 
METODE 
Pengukuran dilakukan dengan 
menyiapkan berbagai macam peralatan seperti 
sensor efek Hall UGN3503, rangkaian 
pengondisi sinyal, voltmeter guna mengukur 
nilai tegangan keluaran dari sensor, power 
supply (catu daya) 10 Volt DC untuk supply 
tegangan rangkaian pengondisi sinyal, serta 
power supply DC sebagai sumber arus untuk 
kumparan Helmholtz yang dapat divariasikan 
dari 0 hingga 2 A. Alur kerja pengukuran dapat 
dilihat pada Gambar 3. 
X
Y
Sensor
Rangkaian Pengondisi 
Sinyal
Voltmeter 
(mV)
Power Supply DC
(Sumber Arus) 0 s.d. 2 A
Power Supply DC
10 V
I
R
I I
R
Movable
 
Gambar 3. Alur kerja pengukuran medan 
magnetik menggunakan sensor efek Hall 
UGN3503. 
 
Batang penggerak (movable) dapat 
menggerakkan sensor dari posisi satu ke posisi 
lainnya secara bebas dan stabil. Dalam kasus 
ini, sensor ditempatkan terlebih dahulu untuk di 
pusat sistem kumparan guna memperoleh 
karakteristik linieritas sensor terhadap kenaikan 
arus kumparan (Anisa, 2011; Haromain, 2010). 
Setelah diperoleh nilai gradien dari linieritas 
sensor tersebut, yakni tegangan Hall (mV) 
terhadap perubahan arus kumparan (A), maka 
akan diperoleh konversi nilai tegangan ke 
medan magnetik menggunakan persamaan (2) 
dan (3). Sehingga, pada akhirnya hasil 
pengukuran medan magnetik yang telah 
dikonversi dapat digunakan pada variasi 
besaran arus kumparan (1; 1,5; dan 2 A) dan 
variasi diameter kumparan (pasangan 20 cm dan 
pasangan 30 cm). 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil plot grafik linieritas sensor efek 
Hall UGN3503 disajikan pada Gambar 4. Pada 
awalnya sensor ditempatkan secara diam di 
pusat sistem kumparan dan kumparan belum 
diberikan arus oleh power supply DC sehingga 
belum ada beda tegangan yang terukur. Setelah 
kumparan diberi arus, nilai tegangan yang 
terukur perlahan mulai naik seiring dengan 
kenaikan arus. Setelah kumparan diberi arus 
sebesar 2 A, nilai tegangan Hall yang dihasilkan 
masih dalam bentuk linier dengan nilai R2 > 
0,9992 sehingga dapat disimpulkan bahwa 
sensor efek Hall UGN3503 memiliki linieritas 
yang baik dan sangat baik digunakan untuk 
pengukuran. Selain itu, hasil ini menunjukkan 
bahwa model kumparan Helmholtz cukup stabil 
dalam menghasilkan medan magnetik. 
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Gambar 4. Grafik linieritas sensor efek Hall 
UGN3503 untuk sistem pasangan kumparan 
diamater 20 cm. 
 
Nilai output yang terbaca dari sensor efek 
Hall adalah berupa nilai tegangan Hall (mV) 
yang bermakna adanya beda tegangan yang 
terjadi akibat adanya medan magnetik yang 
menumbus permukaan sensor. Untuk 
memperoleh nilai medan magnetik yang 
menembus permukaan sensor tersebut, maka 
diperlukan konversi nilai tegangan Hall yang 
terbaca oleh voltmeter dengan menggunakan 
persamaan (2) dan (3). 
Nilai B yang ada di persamaan (2) dan (3) 
merupakan besaran yang sama, yakni besarnya 
medan magnetik yang dihasilkan kumparan 
pada suatu titik (pusat sistem kumparan). 
Dengan menggabungkan kedua persamaan 
tersebut, diperoleh persamaan baru yakni 
𝜇0𝐼𝑁
𝑅
[1 + (
𝛼
2𝑅
)
2
]
−3 2⁄
=
𝑛.𝑒.𝑡
𝑖
𝑉𝐻    (4) 
Selanjutnya, hubungan antara tegangan 
Hall (VH) dengan variasi arus kumparan (I) 
diperoleh dengan persamaan 
𝑉𝐻 = (
𝑖
𝑛.𝑒.𝑡
𝜇0𝑁
𝑅
[1 + (
𝛼
2𝑅
)
2
]
−3 2⁄
) × 𝐼   (5) 
Pada pembahasan sebelumnya mengenai 
linieritas sensor, hubungan nilai tegangan Hall 
adalah berbanding lurus (linier) terhadap 
perubahan arus kumparan. Sehingga, nilai 
gradien dari persamaan garis pada grafik 
Gambar 4 (m = 9,513 mV/A) merupakan nilai 
total variabel yang ada di dalam tanda kurung di 
persamaan (5), yakni 
𝑚 =
𝑖
𝑛.𝑒.𝑡
𝜇0𝑁
𝑅
[1 + (
𝛼
2𝑅
)
2
]
−3 2⁄
    (6) 
Berikutnya adalah menentukan nilai 
tetapan 
𝑛.𝑒.𝑡
𝑖
 untuk dapat menyatakan konversi 
tegangan Hall ke medan magnetik yang 
dituliskan pada persamaan (3), yakni 
𝑛.𝑒.𝑡
𝑖
=
𝜇0𝑁
𝑚.𝑅
[1 + (
𝛼
2𝑅
)
2
]
−3 2⁄
 (7) 
Merujuk pada persamaan (3), nilai 
konversi tegangan Hall ke medan magnetik 
untuk kumparan berdiameter 20 cm adalah 
sebesar 0,0945 Tesla per Volt, yang bermakna 
apabila pada voltmeter terukur beda tegangan 
sebesar 1 mV maka medan yang ada pada titik 
tersebut adalah sebesar 0,0945 mT. Sedangkan, 
untuk kumparan berdiameter 30 cm adalah 
sebesar 0,063 Tesla per Volt. 
Selanjutnya, medan magnetik yang telah 
diukur oleh sensor efek Hall dibandingkan 
dengan hasil simulasi menggunakan program 
MATLAB untuk meyakinkan hasil dari 
pengukuran. Hasil plot medan magnetik yang 
merujuk pada persamaan (1) dan hasil 
pengukuran pada Helmholtz Coil berdiameter 
20 cm yang dialiri arus 1 A disajikan pada 
Gambar 5. Pada gambar tersebut dapat dilihat 
bahwa nilai medan magnetik hasil pengukuran 
berkorelasi dengan baik dengan hasil simulasi 
MATLAB dengan sedikit nilai penyimpangan 
akibat adanya berbagai faktor seperti losses dan 
faktor geometri dari kumparan. 
 
Gambar 5. Perbandingan nilai medan magnetik 
yang dihasilkan dari simulasi dan pengukuran 
pada tiap posisi sensor (aksial). 
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Guna menguji keandalan sistem 
pengukuran medan magnetik menggunakan 
sensor efek Hall, dilakukan penelitian untuk 
mengubah nilai arus kumparan dengan 3 variasi 
nilai arus, yakni 1 A, 1,5 A, dan 2 A. Grafik 
hasil pengukuran disajikan pada Gambar 6. 
Hasil pengukuran yang ditunjukkan pada 
Gambar 6 menunjukkan hubungan grafik yang 
sesuai dengan persamaan (1), yakni nilai medan 
magnetik akan bertambah besar seiring dengan 
bertambahnya arus kumparan. Namun, nilai 
medan magnetik akan mengecil apabila 
menjauhi kumparan (x > ±R) dan maksimum 
saat di pusat sistem kumparan (x = 0). 
 
Gambar 6. Nilai medan magnetik pada tiap 
posisi sensor (aksial) dengan variasi arus 
kumparan. 
 
Dengan menggunakan diameter 
kumparan yang berbeda, dapat diamati bahwa 
nilai medan magnetik yang dihasilkan 2 buah 
sistem kumparan ini memiliki profil yang 
berbeda pula. Untuk arus kumparan yang sama, 
nilai medan magnetik kumparan berdiameter 30 
cm boleh jadi lebih kecil dibandingkan dengan 
kumparan berdiameter 20 cm (merujuk pada 
konversi nilai mV ke mT), tetapi kumparan 
yang berdiameter lebih besar dapat 
menghasilkan medan magnetik yang lebih 
homogen karena lebih luasnya ruang yang 
terbentuk pada kumparan yang lebih besar. 
Hasil perbandingan nilai medan magnetik dari 
variasi diameter kumparan dapat dilihat pada 
Gambar 7. 
 
Gambar 7. Profil medan magnetik untuk 
pasangan kumparan berbeda diameter. 
 
SIMPULAN DAN SARAN 
Penggunaan sensor efek Hall telah 
banyak diaplikasikan dalam berbagai hal, yakni 
digunakan untuk mengukur medan magnetik. 
Pada penelitian ini telah diperoleh nilai konversi 
medan magnetik melalui konversi tegangan 
Hall dengan merancang sistem pengukuran 
model kumparan Helmholtz. Nilai konversi 
diperoleh dengan menggabungkan persamaan 
medan magnetik Helmholtz Coil dan persamaan 
efek Hall, yakni dengan nilai konversi 0,0945 
Tesla per Volt pada pasangan kumparan 20 cm 
dan 0,063 Tesla per Volt untuk pasangan 
kumparan 30 cm. Hasil karakteristik linieritas 
sensor menunjukkan sensor dapat bekerja 
dengan baik dan pengukuran medan magnetik 
untuk variasi arus kumparan dan variasi 
diameter kumparan menunjukkan hasil yang 
berkesesuaian dengan teori yang ada. 
Kedepannya, perlu dilakukan validasi dengan 
menggunakan bahan material magnetik acuan 
(terkalibrasi) agar dapat diperoleh perbandingan 
nilai akurasi dan presisi dengan metode ini. 
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